., sport Type: Summary 


[-Output Destination 
I ' Screen : Yes 
!._. Printer: No 

File: No 


■ enerate Report During Run Method: 


No 


, alibration Last Updated; 


eference window: 10.00 Percent 
'■■ on-Ref erence window : 5.00 Percent 
'iorrelation Window: 0,02 minutes 
Default Multiplier: 1,00 
f efault Sample Concentration: 0.00 

J:ompound Information 
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